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Вступ 
Електроімпедансна томографія (ЕІТ) знаходить своє місце в техніці ла-
бораторного фізичного експерименту, геофізиці, астрономії, археології, 
аналітичній хімії, мікроскопії, дефектоскопії [1-5]. Але найбільшого розви-
тку вона отримує в медицині [5-8], як один з методів медичної візуалізації. 
В даний час ЕІТ проходить етап свого розвитку, встановлення та поєднан-
ня з іншими діагностичними томографічними методами [7]. Саме факт про 
можливість діагностики на основі відмінності в електричних властивостях 
біологічних тканин [2, 3], є вирішальним для розвитку ЕІТ в біомедичній 
діагностиці. 
Впровадження засобів ЕІТ в діагностичну апаратуру вимагає розробки 
відповідних моделей досліджуваних об’єктів (ДО) і надто складного мате-
матичного забезпечення для розв’язання прямої і оберненої задач реконст-
рукції, що пов’язано з нелінійністю та тривимірністю траєкторій протікан-
ня струму в об’єкті під час діагностичних досліджень. 
Не зважаючи на те, що ЕІТ належить до методів електромагнітної візу-
алізації [6], дотепер найбільш поширеною моделлю ДО є квазістатична. 
Вона є більш прийнятною в промисловій діагностиці засобами ЕІТ, де най-
частіше визначають розподіл лише дійсних опорів або лише ємності. Ме-
дична ж діагностика потребує визначення розподілів комплексних опорів 
або діелектричних проникностей, значення складових яких, в свою чергу, в 
загальному разі мають апріорі невідому залежність від частоти. У зв’язку з 
цим останні роки дослідники все частіше ратують за застосування в меди-
чній ЕІТ повнохвильових моделей об’єктів дослідження [9-12]. 
Метою статті є розгляд питання, що стосується підходу до вибору ма-
тематичної моделі досліджуваного об’єкту (ДО), яка б адекватно відтво-
рювала властивості ДО та умови дослідження його засобами ЕІТ.  
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Особливості моделювання об’єктів і розв’язку задач 
реконструкції зображень в ЕІТ  
Потрібно зазначити, що, не зважаючи на загально прийняту назву, ЕІТ 
не є томографією в прямому розумінні [4, 13], оскільки в методі ЕІТ не-
можливе пошарове відновлення зображення (шар за шаром). Фізичне тлу-
мачення цьому явищу наступне: електричний струм, на відмінну від рент-
генівських променів, не може бути обмеженим в одній площині. Це є нелі-
нійна властивість ЕІТ, яка приводить до того, що значення потенціалу на 
поверхні об’єкту нелінійно залежать (є нелінійною функцією) від внутріш-
нього розподілу провідності.  
Так, в статті одного з засновників ЕІТ [14] за результатами лаборатор-
ного експерименту продемонстровано, як позаплощинна зміна провідності 
впливає на результат відновлення внутрішньої структури об’єкту при різ-
них положеннях електродної площини відносно неоднорідності, що підк-
реслює виключно тривимірний характер ЕІТ, у разі якого для знаходження 
внутрішньої структури необхідно враховувати виміри, що зроблені за всі-
єю зовнішньою поверхнею об’єкту. 
Хоча природно у разі ЕІТ слід розв’язувати тривимірну задачу, в знач-
ній кількості публікацій знаходиться розподіл провідності лише в певному 
перерізі об’єкту, тобто задача розв’язується в двовимірному наближенні. 
Це пов’язане із значним збільшенням невідомих у тривимірному випадку і 
ускладненням електроімпедансного томографу у разі модельного експери-
менту. Наприклад, в [15] для зменшення об’єму розрахунків пропонується 
рішення однієї тривимірної задачі ЕІТ замінити рішенням низки спеціаль-
ним чином модифікованих двовимірних задач. 
Математичний розв’язок оберненої задачі ЕІТ в різній мірі,  залежно 
від галузі застосування електроімпедансного томографа, ускладнюється 
двома факторами: нелінійністю та поганою обумовленістю (некоректніс-
тю).  
В [4] пропонуються критерії визначення «ступеня нелінійності процесу 
реконструкції» в ЕІТ, та шляхи її врахування за необхідністю. 
Коректність задачі визначається (за Адамаром) одночасним виконан-
ням наступних умов [4]: 
1.  Розв’язок існує для всіх доступних даних. 
2.  Для всіх доступних даних розв’язок єдиний. 
3.  Розв’язок — стійкий, тобто має неперервну залежність від вхідних 
даних. 
Математична проблема однозначності розв’язку, тобто чи може певний 
розподіл провідності бути однозначно визначений за вимірами на поверхні 
об’єкту, вперше була розглянута і обґрунтована Кальдероном 
(A.P.Calderòn) [16]. У роботі [17] доведено, що найчастіше в ЕІТ не вико-
нується останній пункт, тобто обернена задача є нестійкою, і малі зміни у 
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виміряних даних можуть відобразитися у величезних змінах реконструйо-
ваної (знайденої) внутрішньої структури об’єкту. Для усунення поганої 
обумовленості потрібна додаткова апріорна інформація про розподіл про-
відності в об’єкті [18]. 
Через погану обумовленість алгоритм розв’язку оберненої задачі мати-
ме певні обмеження на точність відновлення зображень. Тому в [4, 13] на-
ведено декілька порад щодо настройки алгоритму реконструкції: 
 при чисельному моделюванні необхідно також моделювати вплив 
шумів та завад, які завжди присутні в реальних системах; 
 не налаштовувати алгоритм реконструкції під певну модельну зада-
чу, а провести «сліпі» чисельні та лабораторні експерименти. 
Оскільки метод ЕІТ є одним з методів електромагнітної візуалізації, то 
його математичне описання спирається на рівняння Максвела, які в дифе-
ренціальній формі такі: 
rotE B t   ,     (1) 
rotH j D t   ,     (2) 
divD  , 0divB  ,   D E  , B H . 
В цих виразах електромагнітне поле описане векторними функціями 
координат і часу: E , H  — напруженості електричного та магнітного поля; 
D , B  — вектори електричної та магнітної індукції;   — об’ємна густина 
заряду,  ,   — абсолютні діелектрична та магнітна проникність. 
Коли 0B t    (квазістаціонарний випадок), із рівняння (1) виходить 
0rotE  , що дозволяє ввести скалярний потенціал   [19], як: 
E grad   .      (3) 
Для процесів, що змінюються в часі за гармонічними законами, викори-
стовується метод комплексних амплітуд, а часова залежність електромагні-
тного процесу має вигляд — j te  . У разі підставлення (3) у (2) і врахову-
ванняя закону Ома  
J E  , 
де J  — густина струму,   — питома провідність, отримуємо 
rotH E j E E       , 
де j     — комплексна проникність. 
Застосування операції div  (дивергенція) до даного виразу призводить 
до рівняння Лапласа: 
( ) 0div grad    .      (4) 
Рівняння (4) зв’язує розподіл потенціалу із параметрами середовища. В 
загальному разі , ,    залежать від координат. В біологічних тканинах ак-
тивну частину провідності   формують рідини, а частотнозалежну реакти-
вну частину   — мембрани клітин, які відіграють роль ємності. 
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Медичне застосування ЕІТ ґрунтується на визначенні цих величин, для 
чого необхідно визначати амплітуду і фазу (або дійсну та уявну складові) 
напруги на поверхні об’єкту. Але в діапазоні частот до 50 кГц (а в деяких 
застосуваннях — до 200 кГц) значення уявної складової напруги на декіль-
ка порядків менше за значення її дійсної складової. У разі відсутності вимі-
рів фазового кута можна визначити лише розподіл провідності, і в такому 
разі ЕІТ спрощується до методу електрорезистивної томографії [17, 20]. В 
доповнення даних методів електроємнісна томографія відображує розподіл 
діелектричної проникності об’єкта за вимірами ємності між набором елект-
родів, розташованих навколо об’єкту [21]. 










  пов’язує струм збудження iI , який підводиться 
до i -ого електроду, з потенціалом   на цьому електроді ( iS  — його пло-






 виконується у проміжках між електродами; 





 визначає значення потенціалу на n -ому елект-
роді, враховуючи поляризаційний ефект (характеризується контактним ім-
педансом nz ) між електродом і тілом. 
Порівняння різних моделей ДО 
В більшості робіт з ЕІТ розглядають спрощену квазістаціонарну мо-
дель. Однак, вона є прийнятною для математичного описання ЕІТ тільки 
при використанні низькочастотних струмів для збудження. У разі збіль-
шення частоти необхідно змінювати математичну модель для отримання 
коректних результатів [22].  
В роботі [9], що виконана для завдань мамографії, наведені результати 
порівняння математичної моделі, яка заснована на розв’язанні повної сис-
теми рівнянь Максвела (повної моделі), з електростатичною та квазістати-
чною моделями в ЕІТ. Для усіх моделей отримано аналітичний розв’язок. 
Як фантом використано прямокутний бокс розмірами 556642 мм3, що 
має однорідне заповнення з провідністю, електричною та магнітною про-
никностями, значення яких відповідають відповідним параметрам тканин 
молочної залози. На окремих частотах розраховувалися відносні похибки 


















де максимальне значення визначалося за всією поверхнею фантому. 
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Рис. 1 демонструє, що навіть на низьких частотах електростатична мо-
дель приводить до значних помилок відносно до повної. З рисунку 2 вид-
но, що квазістатична модель дає задовільне наближення до повної на час-
тотах до 100 кГц. 
В [10] математична модель ДО сформована через векторний та скаляр-
ний потенціал для повної системи рівнянь Максвела. Наведені в [10] ре-
зультати демонструють, що представлений алгоритм на частотах нижче 
1 МГц призводить до результатів, що подібні до отриманих на основі рів-
няння Лапласа, а на вищих частотах дає більш точні результати. 
Для отримання більш реалістичної фізичної моделі і збільшення розді-
льної здатності в [11] також відмовились від квазістатичної моделі ЕІТ на 
користь повнохвильового Т-матричного методу. 
У [12] наведено алгоритм реконструкції тривимірної структури на ос-
нові повної системи рівнянь Максвела. Початково ДО моделюється одно-
рідним паралелепіпедом зі сталими в об’ємі параметрами , ,   . Поступо-
во паралелепіпед ускладнюється до багатошарового, кожен шар якого ха-
рактеризується своїми значеннями , ,   . Вказано, що таку структуру мо-
жна розглядати як спрощену модель грудної клітини людини. Застосуван-
ня спрощених граничних умов, а саме — лише на одній з граней паралеле-
піпеду задається дотична складова магнітного поля, на інших гранях вва-
жається, що поле дорівнює нулю, — дозволяє знайти розв’язок прямої за-
дачі в аналітичному вигляді. Обернена задача розв’язана з припущенням, 
що внутрішні параметри структури не сильно відрізняються від певного 
сталого значення.  
Також в [12] наведено порівняння розв’язку повної моделі з електрос-
татичним та квазістатичним наближеннями. Вказано, що електростатична 
модель із задовільною точністю працює на частотах до 5 кГц, а квазістати-
чна — до 15 кГц. Автор вважає, що запропоновану модель можна розгля-
  
Рис.1. Відносна похибка між повною і 
електростатичною моделями ЕІТ на різ-
них частотах 
Рис.2. Відносна  похибка між повною і 
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дати як напрямок для подальшого вдосконалення відносно завдань ЕІТ в 
медицині. 
Висновки 
Розробники засобів ЕІТ, за допомогою яких раніше важливо було оці-
нити ДО «взагалі», сьогодні інтенсивно працюють в напрямку розробки 
пристроїв для дослідження тонких глибинних характеристик живих, при-
родничих та промислових об’єктів, в тому числі і на основі використання 
зондувальних сигналів підвищеної частоти. А, оскільки вказані ДО явля-
ють собою діелектричні структури з втратами, в цьому разі доцільним є 
застосування електродинамічних підходів для розробки адекватних мате-
матичних та фізичних моделей для дослідження різноманітних ДО. 
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Горб М. С, Гусєва О. В. Вибір математичної моделі об’єкту дослідження в еле-
ктроімпедансній томографії. Зроблено огляд наукових праць, що стосуються питань 
моделювання досліджуваних об’єктів у разі електроімпедансної томографії. Спираю-
чись на тривимірність процесів, які відбуваються в об’єктах дослідження при засто-
суванні електроімпедансних томографів, показано, що для адекватного моделювання 
об’єктів дослідження необхідно застосовувати квазістатичний або повнопольовий 
електродинамічні підходи. 
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Ключові слова: електроімпедансна томографія, електростатична модель, квазіс-
татична модель, повна електродинамічна модель. 
  
Горб Н. С., Гусева Е. В. Выбор математической модели объекта исследования в 
электроимпедансной томографии. Выполнен обзор научных работ, касающихся во-
просов моделирования исследуемых объектов в электроипедансной  томографии. С 
учетом трехмерности процессов, происходящих в исследуемых объектах при использо-
вании электроимпедансных томографов, показано, что для адекватного моделирова-
ния объектов исследования необходимо применять квазистатический или полнополе-
вой электродинамические подходы. 
Ключевые слова: электроимпедансная томография, электростатическая модель, 
квазистатическая модель, полная электродинамическая модель. 
 
Gorb N. S., Guseva E. V. Choice of the study object for mathematical model in Electri-
cal Impedance Tomography. 
Introduction. A brief review of scientific publications relating to questions of the object 
for study modeling that implements the EIT methods is given. 
Formulation of the problem. EIT features associated with three-dimensionality of pro-
cesses taking place in the study objects during the measurement and the complexity of the 
reconstruction process are shown. A comparative analysis of the quasi-static and full-wave 
model of the object for study is presented. 
Conclusion. Based on three-dimensional processes that take place in the study objects us-
ing EIT has shown that adequate models of study objects should be based on quasi-static or 
full-wave electrodynamics approaches. 
Keywords: electrical impedance tomography, electrostatic model, quasi-static model, full 
electrodynamics model. 
 
 
 
 
